
 

 

Limpieza de cánula traqueal 

 

 
 

 

1. Prepare todos los materiales: Bote de limpieza (ref. 31200), polvo limpiador (ref. 31110), 

cepillo de limpieza (ref. 31850), lubricante específico (ref. 36100) y guantes. 

2. Lávese y desinfecte las manos.  

 

 

3. Doble el cepillo de limpieza de forma individual, según la curvatura de la cánula. 

4. Enjuague, tanto la cánula interna como la externa, con agua limpia tibia.  

 

 
 

5. Coloque las cánulas externa e interna juntas en el bote de limpieza con la solución de 

limpieza tibia preparada, entre 10-15 minutos. 

6. Enjuague nuevamente, tanto la cánula externa como la interna, con agua limpia tibia. 

 



 

 

 

7. La cánula traqueal se limpia con el cepillo de limpieza desde la punta hasta el escudo con 

un movimiento uniforme hacia delante y hacia atrás. Si es necesario, enjuáguela de nuevo y 

seque después.  

8. Revise la integridad y la capacidad de funcionamiento de la cánula externa y de la cánula 

interna. Humedezca la cánula interna con el lubricante. 

 

9. Monte la cánula. Para ello empuje la cánula interna en la externa hasta que se pueda fijar. 

10. Coloque la cánula traqueal completa en la caja prevista para su almacenamiento. 

 

11. Limpie el cepillo con agua tibia limpia. Seguidamente, séquelo al aire, colocado de pie 

en un vaso. 

12. Desecha los productos de un solo uso. 

 

Todos los productos disponibles en:

     913410250 
 

 


